心脏 增 大 外 压 食管 致 磁 控 胶 囊 内 镜 滞 留 1 例 
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探讨 患者 食管 狭窄 的 原因 。 方 法 回顾 分 析 中 国医 学 科学 院 阜 外 医院 消化 内 科 收 
治 的 1 例 食管 狭窄 致 磁 控 胶 守 内 镜 混 留 患 者 临床 资料 。 结 果 16 岁 女 性 患者 ， 发 
FEVER], RRA 月 来 诊 。 既 往 扩张 型 心肌 病 〈 可 能 性 大 ) 。 影 像 学 检查 提示 

食管 中 上 段 狭窄 ， 心 脏 明显 增 大 ， 左 心 增 大 为 著 。 结 论 心脏 增 大 压迫 食管 导致 
食管 狭窄 从 而 发 生 磁 控 胶 上 时 内 镜 沸 留 的 情况 临床 少见 ， 且 发 生食 管 异物 滞留 会 

给 患者 造成 极 大 风险 。 检 查 前 充分 利用 影像 学 检查 或 控 路 胶 宫 等 手段 可 以 降低 
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One case of Magnetically Controlled Capsule Endoscopy 


retention caused by cardiac enlargement 


Abstract: Objective The clinical characteristics and auxiliary examination results of 
a patient with magnetically controlled capsule endoscopy retention caused by 
esophageal stenosis were analyzed. Explore the causes of esophageal 
stenosis.Methods The clinical data of a patient with esophageal stenosis admitted to 
Department of Gastroenterology of Fuwai Hospital Chinese Academy of Medical 
Sciences, were reviewed.Results A 16-year-old female patient had sudden chest 
tightness and breath holding for 1 month. Previous dilated cardiomyopathy (more 
likely). Imaging showed that the upper esophagus was narrow, the heart increased 
enlarged and the left heart enlargement was the most pronounced.Conclusion Cardiac 
enlargement and compression of the esophagus causes esophageal stenosis and 
magnetically controlled capsule endoscopy retention is clinically rare, and the 
occurrence of esophageal retention will cause great risk to patients. Making full use of 
imaging examination or exploration capsule before examination can reduce the risk of 
endoscopic retention. 
Keywords: Magnetically Controlled Capsule Endoscopy; Esophageal Retention; 
Cardiac Enlargement; 

心脏 增 大 是 指 心房 和 CO 心室 增 大 ， 从 而 心脏 形状 发 生 改 变 。 心 脏 增 大 
是 常见 的 临床 表现 ， 主 要 见于 各 种 类 型 的 心 功能 不 全 或 心力 衰竭 、 缺 血性 心脏 
病 、 心 肌 炎 、 心 肌 病 、 高 血压 性 心脏 病 及 营养 不 良 等 。 目 前 临床 上 公认 心 功能 


较 差 患者 进行 普通 由 镜 检查 风险 极 大 ， 只 有 当 检 查 的 有 用 性 超过 危险 性 时 才 可 
施行 。 磁 控 胶 吉 内 镜 的 出 现 解决 了 临床 这 一 难题 。 磁 控 胶 守 内 镜 灌 留 是 该 项 检 
查 的 主要 风险 之 一 。 我 们 诊治 了 1 例 心脏 外 压 食管 致 磁 控 胶囊 内 镜 灌 贸 患者 ， 
具体 情况 如 下 ; 

1， 病 例 资料 


患者 女性 ，16 岁 ， 因 “发 作 性 胸 问 、 烙 气 1 月 ”于 2022 年 8 月 收治 于 X 院 。 


患者 在 XX 院 行 心血 管 疾病 治疗 期 间 ， 诉 无 明显 诱因 出 现 间断 剑 突 下 绞 痛 ， 持 续 
数 分 钟 ， 多 于 夜间 发 作 ， 坐 起 后 可 缓解 ， 偶 伴 恶 心 。 无 其 他 部 位 放射 痛 ， 无 腹 
胀 、 反 酸 ， 无 吞咽 困难 ， 无 发 热 。 自 发 病 以 来 ， 患 者 精神 、 睡 眠 尚 可 ， 食 欲 不 
佳 ， 近 1 月 内 体重 下 降 5 公斤 ， 大 小 便 正常 。 既 往 心力 衰竭 原因 待 查 ， 扩 张 型 
心肌 病 可 能 性 大 ) ， 主 动脉 办 轻 度 关闭 不 全 ， 二 尖 办 中 度 关 闭 不 全 ， 三 尖 办 
轻 度 关闭 不 全 ， 心 功能 IV 级 (NYHA 分 级 ) 。 血 常规 示 白 细胞 18.28* 10°71, DA 
中 性 粒 细胞 增多 为 主 ， 中 性 粒 细胞 绝对 值 13.35*10M， 红 细胞 4.30*10M， 血 红 
蛋白 128g/1， 血 小 板 198*1021。 腹 部 超声 示 胆 圳 壁 局 部 增 厚 、 毛 糙 ， 胆 圳 局 部 
周边 微量 积 液 ， 盆 腔 积 液 。 肝 用、 胰腺 、 脾 脏 未 见 明 显 异 常 。 初 步 考虑 为 胆 融 
炎 可 能 性 大 。 给 予 禁 食 、 补 液 、 抗 感染 、 抑 制 胃酸 、 保 护 胃 黏膜 等 治疗 ， 症 状 
无 明显 缓解 。 为 进一步 了 解 患者 胃 部 及 小 肠 情 况 ， 并 考虑 患者 心 功能 较 差 ， 行 
普通 胃镜 检查 风险 大 ， 故 行 磁 控 胶 圳 内 镜 检 查 。 
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内 镜 进 入 骨 腔 ， 但 经 过 4 小 时 努力 ， 磁 控 胶 圳 内 镜 仍 然 滞 留 于 食管 。 我 们 认真 
分 析 磁 控 胶 圳 内 镜 实时 图 像 ， 考 虑 食管 狭窄 导致 磁 控 胶囊 内 镜 滞 留 食管 可 能 性 
大 。 为 解决 磁 控 胶囊 内 镜 滞留 问题 ， 在 心血 管内 科 医 师 、 麻 醉 科 医师 协助 下 ， 
备 好 抢救 药品 ， 在 严密 心 电 监护 的 情况 下 ， 我 们 对 患者 实施 急诊 胃镜 检查 ， 胃 
镜 示 食管 上 段 见 磁 控 胶 守 内 镜 ， 食 管 距 门 齿 25-30cm AR, RRA. W 
镜 稍 用 力 尚 可 通过 ， 从 磁 控 胶 圳 内 镜 边缘 继续 进 镜 至 胃 腔 观 察 ， 责 门 开 闭 自然 ， 
齿 状 线 清 晰 ， 胃 底 体 黏膜 见 片 状 充血 ， 遂 使 用 圈套 器 套 住 磁 控 胶 宫 内 镜 送 至 胃 
腔 〈 见 图 1) ， 过 程 顺 利 ， 检 查 过 程 中 患者 轻 度 恶心 ， 粗 略 观察 胃 腔 、 骨 和 角 、 
胃 塞 务 膜 光滑 ， 幽 门 圆 ， 开 放 好 ， 十 二 指 肠 未 见 明 显 异 常 。 检 查 后 随访 患者 ， 
患者 于 检查 后 顺利 排出 磁 控 胶 上 时 内 镜 。 
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为 明确 食管 狭窄 原因 ， 查 看 患者 已 有 医学 资料 ， 患 者 二 维 心脏 大 血管 超声 
提示 心脏 射 血 分 数 24%， 左 心 增 大 《〈 左 房 前 后 径 44mm， 左 室 舒 张 末 期 内 径 
68mm， 收 缩 末 期 内 径 6lmm) ， 碳 房 室 饱满 〈 右 心室 前 后 径 27mm) ， 室 间隔 
及 左 室 壁 变 薄 ， 室 壁 运动 弥漫 性 减低 ， 室 壁 收缩 增 厚 率 明显 减低 ， 右 室 游离 壁 
运动 减低 ; 心脏 磁 共 振 提 示 左 房 、 左 室 增 大 ， 以 左 室 增 大 为 著 〈 左 房 前 后 径 * 左 
右 径 42mm#x70mm， 左 室 横 径 70mm) ;胸部 电子 计算 机 断层 扫描 〈 见 图 2) 提 
示 食 管 中 上 段 狭窄 ， 心 脏 明 显 增 大 ， 左 心 增 大 为 著 。 结 合 以 上 资料 ， 考 虑 食管 
狭窄 的 原因 为 左 心 增 大 外 压 食管 。 


2. 讨 论 

磁 控 胶 寺内 镜 对 胃 部 病变 的 诊断 准确 度 和 传统 普通 胃镜 高 度 一 致 。 据 临床 
研究 显示 ， 磁 控 胶 上 时 内 镜 和 传统 普通 胃镜 检查 结果 一 致 率 为 87%-98%I" 了 23。 且 相 
比 于 传统 普通 胃镜 ， 磁 控 胶 圳 内 镜 具 有 安全 、 和 舒适 、 无 需 有 麻醉、 无 交叉 感染 等 
诸多 优点 。 磁 控 胶 圳 内 镜 的 出 现 对 于 基础 病情 严重 ， 不 能 耐 受 普通 骨 镜 检查 的 
患者 来 说 是 一 大 福音 。 因 此 近年 来 磁 控 胶 圳 内 镜 广泛 应 用 于 国内 外 临床 工作 中 ， 
成 为 胃 肠 疾病 筛 查 的 重要 技术 。 

磁 控 胶 宫 内 镜 滞 留 是 磁 控 胶 圳 内 镜 检查 的 主要 并 发 症 之 一 中 。 当 磁 控 胶 喜 
内 镜 在 消化 道内 停留 时 间 超 过 2 周 或 者 是 磁 控 胶 圳 内 镜 必 须要 通过 药物 、 内 镜 
或 是 手术 方法 才 可 取出 时 称 为 磁 控 胶 面 内 镜 滞留 。 据 统计 ， 磁 控 胶 圳 内 镜 滞留 
大 多 出 现在 小 肠 ， 灌 留 在 小 肠 的 发 生 率 为 1.4%-3%F9， 其 原因 有 非 当 体 抗 炎 药 
引起 的 炎症 瘦 痕 性 狭窄 、 小 肠 肿 瘤 中 以 及 克 罗 恩 病 等 上 39。 当然 ， 磁 控 胶 圳 内 镜 
滞留 在 上 消化 道 的 情况 也 不 少见 。 磁 控 胶 襄 内 镜 滞留 在 食管 ， 其 原因 包括 食管 
怠 室 、 嗜 酸性 粒 细胞 食管 炎 以 及 食管 演 疡 外 等 器 质 性 病变 。 幽 门 狭窄 或 梗阻 
09、 十 二 指 肠 芒 室 也 是 磁 控 胶 赛 内 镜 滞留 原因 。 磁 控 胶 寺内 镜 灌 留情 况 虽 发 
生 率 低 ， 但 一 旦 发 生 该 情况 时 ， 上 患者 大 多 无 明显 的 临床 症状 。 患 者 发 生 磁 控 胶 
圳 内 镜 滞留 时 出 现 临 床 症 状 的 时 间 长 短 不 一 ， 随 滞留 时 间 的 延长 ， 由 此 引起 的 
消化 道 梗阻 或 穿孔 的 风险 显著 增加 书写 。 针 对 磁 控 胶囊 内 镜 滞留 问题 ， 在 患者 
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内 镜 滞留 的 情况 少 有 报道 。 异 物 滞留 在 食管 中 上 段 容易 引起 患者 明显 不 适 感 ， 
如 食管 压迫 感 、 胸 痛 以 及 呼吸 困难 等 ， 给 患者 造成 极 大 的 心理 负担 。 因 此 ， 不 
同 于 磁 控 胶 圳 内 镜 滞留 在 小 肠 ， 食 管 滞留 更 需要 得 到 及 时 、 有 效 的 处 理 。 
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通过 对 该 病例 的 诊治 ， 我 们 认识 到 : 在 临床 工作 中 ， 我 们 需要 严格 掌握 做 


控 胶 歧 内 镜 检 查 的 适应 症 及 禁忌 症 ， 尺 量规 避 所 有 能 导致 磁 控 胶 吉 内 镜 坎 顿 或 
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应 尽 可 能 利用 影像 学 检查 或 探 路 胶 吉 评估 肯 肠 道 的 通畅 性 ""%， 尽 量 降 低 磁 控 胶 
圳 内 镜 发 生 滞留 的 风险 ; WREE REA RR a RAZER 
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